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MICROSCOPIE 

CONTACTS 
steven.nedellec@univ-nantes.fr 

philippe.hulin@univ-nantes.fr 

ACCES 
 Les microscopes de la plateforme MicroPICell sont accessibles aux personnels préalablement 

formés et autonomes pour le pilotage des systèmes. 

 Seules les activités inscrites dans le PRA des unités d’appartenances des utilisateurs sont 

autorisées. 

 La réservation des microscopes doit être réalisée via le site de réservation platform manager 

ou par prise de contact avec les responsables microscopie.   

FONCTIONNEMENT 
 Seront disponibles dans chaque pièce : du gel hydro-alcoolique, du désinfectant virucide, du 

papier essuie-tout, du film transparent étirable, du papier optique. 

 Les utilisateurs de la plateforme doivent venir avec leur propre masque de protection (pas de 

stock disponible sur place). L’utilisation de gants n’est pas recommandée. 

 Au préalable, il est nécessaire se laver les mains au gel hydroalcoolique (1 flacon disponible 

par pièce). 

 Avant de démarrer la session, laver toutes les surfaces de contact (souris, joystick, platine, 

flacon d’huile à immersion, rack de lames pour le scanner et le flacon de gel hydroalcoolique) 

avec de l’alcool à 70% et du papier essuie-tout (ne pas utiliser le papier optique destiné à 

essuyer l’huile à immersion sur les objectifs). Laver le bureau et la table optique avec le 

déinfectant de surface. 

 Recouvrir le clavier du PC avec le film étirable. 

 Durant la session, la manipulation des microscopes n’est pas soumise à des contraintes 

particulières. 

 Des logiciels de prise en main à distance ont été installés sur tous les PC de pilotage des 

microscopes (icones sur le bureau) Team Viewer et Anydesk afin de pouvoir assurer une 

assistance technique en l’absence des responsables sur site. 

 En fin de session, un nouveau nettoyage à l’alcool 70% et au désinfectant sera réalisé. 

 Eteindre le microscope et le poste informatique. 

 Laisser les portes ouvertes de manière à éviter au maximum la manipulation des poignées. 
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ANALYSE D’IMAGES 
 

CONTACTS 
Magalie.Feyeux@univ-nantes.fr 

perrine.paul-gilloteaux@univ-nantes.fr 

FONCTIONNEMENT 
Le service d’analyse d’images est partiellement fonctionnel, les personnels dédiés partagent leur 

activité entre télétravail et présence sur site. Les demandes de prestation se feront en contactant 

directement les personnels concernés. 

 

HISTOLOGIE ET PREPARATION DES ECHANTILLONS 
 

CONTACTS 
stephanie.blandin@univ-nantes.fr 

Marine.Malloci@univ-nantes.fr 

 

ACCES 

A partir du 2 juin: 

 Le microtome (416), le cryostat (317) et le microscope multi-têtes (317) de la plateforme 

MicroPICell sont accessibles aux personnels préalablement formés et autonomes pour le 

pilotage des systèmes. 

 Seules les activités inscrites dans le PRA des unités d’appartenances des utilisateurs sont 

autorisées. 

 La réservation des équipements peut être réalisée via platform manager ou par prise de 

contact avec Marine Malloci et/ou Stéphanie Blandin.  

 

 

 

FONCTIONNEMENT 
 

 Seront disponibles dans chaque pièce : un point d’eau avec du savon, du gel hydro-

alcoolique, du désinfectant virucide, de l’éthanol à 70%, du papier essuie-tout, du film 

transparent étirable. 

mailto:Magalie.Feyeux@univ-nantes.fr
mailto:perrine.paul-gilloteaux@univ-nantes.fr
mailto:stephanie.blandin@univ-nantes.fr
mailto:Marine.Malloci@univ-nantes.fr


 Les utilisateurs de la plateforme doivent venir avec leur propre masque de protection (pas de 

stock disponible sur place). L’utilisation de gants n’est pas recommandée. 

 

 Microtome : 

o Se laver les mains : privilégier le savon au gel hydroalcoolique.  

Dans le cas d’un lavage de mains au savon : désinfecter le bouton du robinet avant et 

après le lavage avec la solution désinfectante virucide. 

o Avant d’utiliser l’équipement, nettoyer au désinfectant virucide l’espace de travail 

autour du microtome (paillasse + plaque chauffante). 

o Appliquer du film plastique étirable sur la poignée du volant à droite de l’équipement 

et sur le boîtier de commande (à gauche),  si cela est possible. Si non, nettoyer avec 

l’alcool à 70%. 

o Nettoyer à l’éthanol 70%, toutes surfaces susceptibles d’être en contact avec la 

manipulateur. Ne pas utiliser de solution virucide sur l’équipement, le pH est trop 

acide. 

o Les lames de verre sont disponibles dans l’armoire située en 416. 

o A la fin de la manip, procéder au nettoyage habituel, retirer le fim étirable 

éventuellement positionné et nettoyer toutes les surfaces mises en contact avec le 

manipulateur à l’alcool 70%. 

o Nettoyer la paillasse avec la solution virucide.  

o Procéder au lavage des mains (voir ci-dessus) 

o Laisser les portes ouvertes de manière à éviter au maximum la manipulation des 

poignées. 

 

 Cryostat 

o Même si l’usage des gants est recommandé à cause du froid, les précautions à 

prendre seront les mêmes que pour le microtome : 

o Se laver les mains : privilégier le savon au gel hydroalcoolique.  

Dans le cas d’un lavage de mains au savon : désinfecter le bouton du robinet avant le 

lavage et après le lavage avec la solution désinfectante virucide. 

o Avant d’utiliser l’équipement, nettoyer au désinfectant virucide l’espace de travail 

autour de l’équipement (surface de dépôt des lames du meuble à droite). 

o Appliquer du film plastique étirable sur la poignée du volant à droite de 

l’équipement.  

o Nettoyer à l’éthanol 70%, toutes surfaces susceptibles d’être en contact avec la 

manipulateur, notamment les  boutons de commande à gauche, droite, au-dessus. 

Ne pas utiliser de solution virucide sur l’équipement, le pH est trop acide. 

o Les lames de verre sont disponibles dans l’armoire située en 416. 

o A la fin de la manip, procéder au nettoyage habituel, retirer le fim étirable 

éventuellement positionné et nettoyer toutes les surfaces mises en contact avec la 

manipulateur à l’alcool 70%. 

o Nettoyer le meuble avec la solution virucide.  

o Procéder au lavage des mains (voir ci-dessus) 

o Laisser les portes ouvertes de manière à éviter au maximum la manipulation des 

poignées. 



 

 Microscope multi-têtes  

 

o Se laver les mains : privilégier le savon au gel hydroalcoolique.  

Dans le cas d’un lavage de mains au savon : désinfecter le bouton du robinet avant le 

lavage et après le lavage avec la solution désinfectante virucide. 

o Avant d’utiliser l’équipement, nettoyer au désinfectant virucide l’espace de travail 

autour du microscope (table). 

o Avant de démarrer la session, laver toutes les surfaces de contact  avec de l’alcool à 

70% et du papier essuie-tout . 

o Recouvrir le clavier du PC avec le film étirable. 

o Durant la session, la manipulation des microscopes n’est pas soumise à des 

contraintes particulières. 

o En fin de session, un nouveau nettoyage à l’alcool 70% et au désinfectant sera 

réalisé. 

o Eteindre le microscope et le poste informatique. 

o Laisser les portes ouvertes de manière à éviter au maximum la manipulation des 

poignées. 

 

 

 


